
 

 

  
Epikur Software & IT-Service GmbH & Co. KG • Helmholtzstr. 2–9 • 10587 Berlin 

 support@epikur.de •  030 – 340 601 102 •  030 – 340 601 109 •  www.epikur.de Seite 1 von 1 

 

 

  

Neustart Kartenlesegerät ORGA 6141 online 

Es kann vorkommen, dass Sie ihr Kartenlesegerät einschalten, ausschalten oder neu starten wollen.  

   

1. Schritt:  Ausschalten des Geräts 

   

 

 
 

 Sie können das Gerät ausschalten, indem Sie ca. 

3 Sekunden lang die STOP Taste des Geräts 

drücken 

 

Warten Sie, bis das Gerät aus ist und auf dem 

Display nichts mehr zu sehen ist. 

 

2. Schritt:  Einschalten des Geräts 

   

 

 

 Halten Sie die OK Taste gedrückt, so lange bis, 

das Gerät sich einschaltet. Warten Sie ab, bis auf 

dem Display „Willkommen“ steht. 

 

 

 

 

 

 

Der Neustart des Geräts erfolgt über ein Ausschalten, gefolgt von dem Wiedereinschalten des Geräts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind für Sie da 

   

Sollten noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Telefonisch erreichen Sie 

uns montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter +49 30 340 601 123. Oder senden Sie uns eine E-Mail an 

support@epikur.de. 
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